
ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. A

O Zkušební laboratoř ..„. ÄNad Kuněovcom 140512,59401 Velké MeziffČi ~ ~
E K O A N A L Y T i i A telílax,: 566 523 444, e-mail: laborator@envlrceko.cz L 1406

Zkušobnl laboratoř Č.1406 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 657112023

Číslo vzorku: 930412023

Objednatel: Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30,86464 Dolní
Kounice

Místo a bod odběru: KupařovIce Čov odtok, měrný objekt S0509

Předmět zkoušky: odpadni voda
Datum a čas odběru: 8.11.2023 9:15 - 11:00
Zpď~sobodběru: směsný2h-typA
Postup odběru: sop VZ 04 (ČSN EN ISO 5667-1, 3. 14; ČSN ISO 5667-10; ČSN 75 7315)

Odběr provedl: Jaroslav Šašek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a čas příjmu: 8.11.2023 15:00 Datum analýz: 8.11.2023 - 15.11.2023

Ukazatel Jednouca Zjištěná Nejistota Použitá metoda
hodnota

pH 7,4 0,2 SOP 1 (ČSN ISO 10523)

Nerozpuštěné látky moll <5 SOP 7 (ČSN EN 872)

CHSK Cr mgll 30,4 15% sop 4 (ČSN ISO 8060 vČ. Z1)

BSK5 mgll 10,4 20% Sop 3 (ČSN EN 1899-2, ČSN EN ISO

5815-1)

Dusík amoniakální maIl 0.499 12% sop 13 A (ČSN iSO 7150-1)

Dusík dusitanový m~fl 0,06 12% SOP 16 (ČSN EN 28 777)

Dusík dusičnanový mall 1.3 12% Sop 14 (ČSN ISO 7890-1)

Dusík ornanický maIl 2,66 20% sop 63 (ČSN EN 25 663)

Dusík celkový mall 4,52 20% SOP 63 (ČSN EN 25 663)

Fosfor celkový mall 1,47 20% Sop 17 (ČSN EN ISO 8878)

‘ zkouška alnebo postup odběru nenI předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1. Třeblčská 1640

Uvedená nejIstota ). rozšiřená nejistota Una hladině pravděpodobnosti 95% pm k«2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkováni na vyžádáni.

Protokol neobeahuje údaje dodaně akkaznikem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazuji jině dokumenty

Daiši Infomlace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou Ir dispozici na vyžádáni v laboratořI.

Bez pisemného souhlasu laboratoře se protokol nesmi reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystavil a schválil dne: 16.11.2023 Hana Habanová ‚

vedouci zkušební Činnosti .j
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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

I s Zkušební laboratoř ~Nad Kurišovcem 140512,59401 Velké MeziřIČI e
E K O A N A i Y T i K A tel/fax.: 566 523 444. e-mail: laborator~enviroeko.cz L 1406

Zkušební laboratoř Č.1408 akreditované ČIA podle ČSN EN ISOIIEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 656912023

Číslo vzorku: 930612023

Objednatel: Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30,66464 Dolní

L Kounice

Místo a bod odběru: Kupařovice Čov aktivace, hladina
Předmět zkoušky: odpadní voda
Datumačas odběru: 8.11.2023 11:15
Způsob odběru: prostý vzorek

tup odběru: SOP VZO4 (ČSN EN ISO 5667-1.3, 14; ČSN ISO 5667-10; ČSN 75 7315)

Odběr provedl: Jaroslav Šašek - ENVI RO-EKOANALYTIKA
Datum a čas příjmu: 8.11.2023 15:00 Datum analýz: 8.11.2023 - 10.11.2023

Ukazatel Jednotka Zjištěná Nejistota Použitá metoda

hodnota
Teplota 16,7 0~2 sop 47 (ČSN 75 7342)
Usaditelné látky mIll 400 objemově
Kalový index mlí~ 113 výpočtem: naměřenýob hodnot

Sušina % hm. OAI 10% SOP 25A(+)

zkouška ah‘ebo postup odběru nonl předmětem akreditace

1 - zkouška prováděni na pracovištI 1, TřebíČská 1540

zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Uvedená nejistota je rozělřená nejistota U na hladině pravděpodobnostI 95% pm k~2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkováni na vyžádáni.

+SOP 25A ČSN ISO 11 465. ČSN EN 12680, ČSN EN 15934, ČSN EN 15935, ČSN 465735

Protokol neobsahuje údaje dodaně zákaznikem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazuji jiné dokumenty

Další Informace. které Jsou vyžadovány normami a nejsou zde uveden‘, Jsou 1‘ diapoziol na vyžádání v laboratoři

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesml reprodukovat Jinak než celý

Pozn.:

Protokol vystavil a schválil dne: 16.11.2023 Hana Habanová

vedoucl zkušební Činnosti
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PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 657012023

Číslo vzorku: 930512023

Objednatel: Vodovod - svazek obcí Praviov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Praviov 30,66464 Dolní
Kounice

Místo a bod odběru: Kupařovice Čov přítok
Předmět zkoušky: odpadní voda
Datum a čas odběru: 8.11.2023 9:20 - 11:05
Způsob odběru: směsný 2 h - typ A
Postup odběru: SOP VZ 04 (ČSN EN ISO 5667-1,3, 14; ČSN ISO 5667-10; ČSN 75 7315)
Odběr provedl: Jaroslav Šašek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a čas přijmu: 8.11.2023 15:00 Datum analýz: 8.11.2023 - 15.11.2023

Ukazatel Jednotka Zjištěná Nejistota PoužitO metoda
hodnota

pH 8,7 0,2 sop I (ČSN ISO 10523)

Nerozpuštěné látky mgi 458 10% so~~ (ČSN EN 872)
CHSK Cr mg/I 894 12% SOP 4 (ČSN ISO 8060 vČ. ZI)

BSK5 mg/I 534 20% SOP 3 (ČSN EN 1899-2, ČSN EN ISO

5815-1)

Dusík amoniakální mgI‘ 149 12% SOP 13B (ČSN ISO 5664)

Dusík dusitanový mg/I <0,02 Sop 15 (ČSN EN 26 777)

Duslk dusičnanový mg/l 0,9 12% sop 14 (ČSN ISO 7890-1)

Dusík organický mg/l 6,69 20% SOP 83 (ČSN EN 25 663)

Dusík celkový mg/l 157 20% SOP 63 (ČSN EN 25 683)

Fosfor celkový mo/l 16.6 20% SOP 17 (ČSN EN ISO 6878)

* zkouška a‘hebo postup odběru není předmětem akreditace

I -Zkouška prováděná na pracovištI 1, TřebIČ.kě 1540

Uvedená nejistota je rozšlřeriá nejistota U na hladině pravděpodobnostI 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkován! fl8 vyžádáni.

Protokol neobsahuje údqe dodané zákaznikem.

Výsledky zkoušek ze týkajl pouze předmětu Zkoušky 8 nenahrazuji jiné dokumenty.

DeIŠI Informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádáni v laboratolt.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmi reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystavil a schválil dne: 16.11.2023 Hana Habanová
vedoucí zkušební Činnosti
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